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	Proces dekontaminacji Zestawu Plastycznego  w dziale Centralnej Sterylizatorni
	Technicy Sterylizacji Medycznej: Marta Podpirka, Kamila Ryńska, Justyna Skubiszewska, Anna Warcaba,  Monika Zygan, Emilia Leszek, Ewa Rusiecka, Magda Kisielnicka, mgr. piel. Iwona Szambora

	Strefa Brudna
	*Transport zestawu brudną windą  z bloku operacyjnego z protokołem zdawczo odbiorczym.

	Strefa Czysta
	*Wyładunek po stronie czystej, kontrola wydruku parametrów oraz testów mycia  i dezynfekcji.

	Strefa Sterylna
	*Zwolnienie wsadu na podstawie:    - wydruku cyklu,   - testu biologicznego   - testu chemicznego. *Wyładunek narzędzi.
	*Transport wysterylizowanego zestawu na blok operacyjny czystą windą z protokołem zdawczo-odbiorczym.


